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WIDERSTANDSMESSUNGEN 1M KRISTALLIN UND IN SEDIMENTEN MIT
BESONDERER BEROexSICBTIGUNG DER GEOLOGISCB- UNO

GERATEBEDINGTEN EINFLUSS- UNO FEBLERGROSSEN

J. K. Draxler

zusammenfassung

Die Service-Industrie bietet verschiedene Bohrlochmel1systeme
an, mi t denen Widerstand oder Lei tflihigkeit des durchteuften
Gebirges gemessen werden konnen.

Mit diesen Messungen konnen im Kristallin Zonen mit Porositlit
(Klufte) nachgewiesen werden. In Sedimenten dienen sie in der
Hauptsache zur Bestimmung der wasser- bzw. Kohlenwasserstoff
slittigung in porosen Trligerbereichen. Aul1erdem konnen die
rliumliche Lage, das Einfallen und Streichen von Formationen
oder Kluftsystemen daraus berechnet werden.

Die Widerstandsverhliltnisse im Kristallin und in bestimmten
Sedimentfolgen erfordern den Einsatz der Dual-Laterolog
Methode. Nur mit diesem Gerat konnen Widerstande bis 60.000
Ohm m und mit einer neueren Version der Firma Schlumberger bis
Gber 500.000 Ohm m gemessen werden.

Dabei mul1 jedoch berucksichtigt werden, dal1 diese Mel1methoden
durch geologische - aber auch geratespezifische - Einflusse
Fehllesungen ("Groningen-Effekt n) ausgesetzt sind. Starke und
abrupte Widerstandslinderungen zwischen dichtem und gekluftetem
Kristallin oder in bestimmten Sedimentabfolgen, wie z. B. den
Evaporiten des Zechsteins, konnen erst interpretiert werden,
wenn die Lesungen vorher korrigiert worden sind
(BohrlocheinfluB, Schulterzonen).

Die Beeinflussung durch den Schulterzoneneffekt (shoulder
beds) und die moglichen Korrekturen werden an Beispielen
erlautert. Das Problem des Groningen-Effektes wird aufgezeigt
und auf die bisherigen unbefriedigenden Losungsversuche durch
die Service-Firmen eingegangen.

Aul1erdem wird die Anwendung der korrigierten Widerstandswerte
zur Bestimmung der Qffnungsweite von K1Gften im Zechsteinkalk
demonstr iert.

Anschrift des Autors: Niedersachsisches Landesamt fur Boden
forschung, Kontinentales Tiefbohrprogramm der Bundesrepublik
Deutschland, projektleitung, Stilleweg 2, 3000 Hannover 51
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WIDERSTANDSMESSUNGEN IM KRISTALLIN UND IN SEDIMENTEN MIT
BESONDERER BERÖCKSICHTIGÜNG DER GEOLOGISCH- UND
GERATEBEDINGTEN EINFLUSS- UND FEHLERGRÖSSEN

J. K. Draxler

Zusammenfassung

Die Service-Industrie bietet verschiedene Bohrlochmeßsysteme
an» mit denen Widerstand oder Leitfähigkeit des durchteuften
Gebirges gemessen werden können.

Mit diesen Messungen können im Kristallin Zonen mit Porosität
(Klüfte) nachgewiesen werden. In Sedimenten dienen sie in der
Hauptsache zur Bestimmung der Wasser- bzw. Kohlenwasserstoff-
sättigung in porösen Trägerbereichen. Außerdem können die
räumliche Lage» das Einfallen und Streichen von Formationen
oder Kluftsystemen daraus berechnet werden.

Die Widerstandsverhältnisse im Kristallin und in bestimmten
Sedimentfolgen erfordern den Einsatz der Dual-Laterolog-
Methode. Nur mit diesem Gerät können Widerstände bis 60.000
Ohm m und mit einer neueren Version der Firma Schlumberger bis
über 500.000 Ohm m gemessen werden.

Dabei muß jedoch berücksichtigt werden/ daß diese Meßmethoden
durch geologische - aber auch gerätespezifische - Einflüsse
Fehllesungen ("Groningen-Effekt") ausgesetzt sind. Starke und
abrupte Widerstandsänderungen zwischen dichtem und geklüftetem
Kristallin oder in bestimmten Sedimentabfolgenr wie z. B. den
Evaporiten des Zechsteinsr können erst interpretiert werden/
wenn die Lesungen vorher korrigiert worden sind
(Bohrlocheinf lußr Schulterzonen).

Die Beeinflussung durch den Schulter Zoneneffekt (shoulder
beds) und die möglichen Korrekturen werden an Beispielen
erläutert. Das Problem des Groningen-Effektes wird aufgezeigt
und auf die bisherigen unbefriedigenden Lösungsversuche durch
die Service-Firmen eingegangen.

Außerdem wird die Anwendung der korrigierten Widerstandswerte
zur Bestimmung der Öffnungsweite von Klüften im Zechsteinkalk
demonstriert.

Anschrift des Autors: Niedersächsisches Landesamt für Boden-
forschung/ Kontinentales Tiefbohrprogramm der Bundesrepublik
Deutschland/ Projektleitung/ Stilleweg 2/ 3000 Hannover 51
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1 Invasionsprofil

Urn die Arbeitsweise von Widerstandsmessungen in Eohrungen ver
stehen zu konnen, ist es notwendig, sich die herrschenden Be
dingungen zu vergegenwartigen.

In porosen Sedimentgesteinen wird durch den druckstarkeren
Spii1strom die Fliissigkeit in der Formation verdrangt. Ein
dringendes Sp01ungsfi1trat bildet einen "gef1uteten Bereich"
nahe der Bohr lochwand und eine "Invasionszone" im Gebirge.
Diese Invasion findet solange statt, bis sich ein abdichtender
Fi1terkuchen aufgebaut hat. In weiterer Entfernung vom Bohr
loch b1eibt die Formation unbeeinflu~t.

Die Formationsf1iissigkeit und die Sp01ung bzw. das Filtrat
haben meist einen unterschied1ichen Widerstand. Daraus ergibt
sich ein zonenbedingtes, variierendes Widerstandsprofi1 in den
porosen und permeab1en Zonen.

In Gesteinen ohne Permeabili tat feh1 t j ede Invasion, daher
auch jede ~liderstandsveranderung. Sie begrenzen die porosen
Lagen ~m Liegenden und Hangenden (Schu1terzonen) und sind
durch guten Widerstandskontrast erkennbar (Abb. 1).

1m Krista11in mu~ von einer wesent1ich anderen Widerstandsver
tei1ung ausgegangen werden, da diese Gesteine nur sehr geringe
Porositaten, meist K1uftporositaten, aufweisen. Fine Inva
sionsbeeinf1ussung erfo1gt desha1b nur ent1ang dieser K1iifte
und Risse; in unmitte1barer Nahe der Bohrung in Mikrorissen,
die durch Spannungsent1astung entstehen, und tiefer im Gebirge
durch vorhandene K1uftsysteme. Wenn diese sehr ausgepragt
sind, kann eine sehr weitreichende "Invasion" eintreten, da
sich kein Fi1terkuchen aufbauen kann (Abb. 2).

2 Widerstands-/Leitfahigkeitsme~methoden

Von der Service-Industrie werden Systeme angeboten, mit denen
versucht wird, diese komp1izierten Verha1tnisse me~technisch

zu erfassen. Das prinzip ist, mehrere Widerstandsmessungen mit
unterschied1icher Eindringtiefe zu vereinen, urn daraus Korrek
turen fOr die Invasion abzu1eiten (Referenzen: 1 und 3). In
Tab. 1 sind die "Makro-widerstands-!Leitfahigkeitsgerate" auf
gelistetr die bis tief ins Gebirge 1esen. Tab. 2 gibt die
Gerate mit geringer Eindringtiefe - "Mikro-Widerstand" - und
die Dipmetergerate wieder. Letztere sind geeignet, das Strei
chen und Einfa11en der Formationen zu bestimmen und K10fte
oder Kluftbereiche zu erkennen. Mit Hi1fe des Diagrammes in
Abb. 3 kann fiir die in einer Bohrung vor1iegenden Verha1tnisse
das bestmog1iche Me~system ausgewah1t werden.
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1 Invasionsprofil

Um die Arbeitsweise von Widerstandsmessungen in Bohrungen ver-
stehen zu können, ist es notwendig, sich die herrschenden Be-
dingungen zu vergegenwärtigen.

In porösen Sedimentgesteinen wird durch den druckstärkeren
Spülstrom die Flüssigkeit in der Formation verdrängt. Ein-
dringendes Spülungsfiltrat bildet einen "gefluteten Bereich"
nahe der Bohrlochwand und eine "Invasionszone" im Gebirge.
Diese Invasion findet solange statt, bis sich ein abdichtender
Filterkuchen aufgebaut hat. In weiterer Entfernung vom Bohr-
loch bleibt die Formation unbeeinflußt.

Die Formationsflüssigkeit und die Spülung bzw. das Filtrat
haben meist einen unterschiedlichen Widerstand. Daraus ergibt
sich ein zonenbedingtes, variierendes Widerstandsprofil in den
porösen und permeablen Zonen.

In Gesteinen ohne Permeabilität fehlt jede Invasion, daher
auch jede Widerstandsveränderung. Sie begrenzen die porösen
Lagen im Liegenden und Hangenden (Schulterzonen) und sind
durch guten Widerstandskontrast erkennbar (Abb. 1).

Im Kristallin muß von einer wesentlich anderen Widerstandsver-
teilung ausgegangen werden, da diese Gesteine nur sehr geringe
Porositäten, meist Kluftporositäten, aufweisen. Eine Inva-
sionsbeeinflussung erfolgt deshalb nur entlang dieser Klüfte
und Risse; in unmittelbarer Nähe der Bohrung in Mikrorissen,
die durch Spannungsentlastung entstehen, und tiefer im Gebirge
durch vorhandene Kluftsysteme. Wenn diese sehr ausgeprägt
sind, kann eine sehr weitreichende "Invasion" eintreten, da
sich kein Filterkuchen aufbauen kann (Abb. 2).

2 Widerstands-/Leitf ähigkeitsmeßmethoden

Von der Service-Industrie werden Systeme angeboten, mit denen
versucht wird, diese komplizierten Verhältnisse meßtechnisch
zu erfassen. Das Prinzip ist, mehrere Widerstandsmessungen mit
unterschiedlicher Eindringtiefe zu vereinen, um daraus Korrek-
turen für die Invasion abzuleiten (Referenzen: 1 und 3). In
Tab. 1 sind die "Makro-Widerstands-/Leitfähigkeitsgeräte" auf-
gelistet, die bis tief ins Gebirge lesen. Tab. 2 gibt die
Geräte mit geringer Eindringtiefe - "Mikro-Widerstand" - und
die Dipmetergeräte wieder. Letztere sind geeignet, das Strei-
chen und Einfallen der Formationen zu bestimmen und Klüfte
oder Kluftbereiche zu erkennen. Mit Hilfe des Diagrammes in
Abb. 3 kann für die in einer Bohrung vorliegenden Verhältnisse
das bestmögliche Meßsystem ausgewählt werden.



- 249 -

SEDIMENTE

SCHULTERZONE

~

x~.l' ::...~, .

[;8 Rxo
IX

---

Widerstand des Wassers
in der Zone

Widerstand der Zone

--..-"-..---/'
/'

/
(
....

Wassersattigung
in der Zone ....---..1.---------------

i~_--------, splilung

o
o
D

INVASIONSPROFIL
~TIT~3Abb. 1

Nledersachsisches Landesamt fur Bodenforschung

249  -

SEDIMENTE
Widerstand der Zone

Widerstand des Wassers
in der Zone

in der igun ?e r Zone

Hf Spülung

SCHULTERZONE

--
--

--
--

--
--

 h
 -

--
--

--
--

--
--*

S
C

H
IC

H
T

M
Ä

C
H

T
IG

K
E

IT

IN
V

A
S

IO
N

S
- 

O
D

E
R

\
\\

|V
Ü

B
E

R
G

A
N

G
S Z

O
N

E|
\

il
f=

l
B

11
I.

U
N

B
E

S
C

H
Ä

D
IG

T
E

J

.Z
O

N
Em

l

\

i— M'■------------- j— d i
DURCHMESSER DER INVASIONS  ZONE

SCHULTERZONE

BOHRLOCHDURCHMESSER

Niede

ung



o
o
6

- 250 -

KRISTALLIN

Widerstand der Zone

Wider stand des Wassers
in der Zone

Wassersattigung
in der Zone

v ......L------I
_----/-I dh-l

BOHRLOCHDURCHMESSER

INVASIONSPROFIL
Abb. 2

Nledersachsisches Landesaml fur Bodenforschung

250

KRISTALLIN

Widerstand der Zone

Widerstand des Wassers
in der Zone

WasserSättigung
in der Zone

G
E
F
L
U
T
E
T
E

 |
"
M
I
K
R
O
K
L
Ü
F
T
E

Rs

Rx<

Rs

U
N
B
E
S
C
H
Ä
D
I
G
T
E
 
Z
O
N
E
’

_
_
_
_
_
_

 h
 
_
_
_
_
_
_

M
Ä
C
H
T
I
G
K
E
I
T
 D

E
R

K
L
U
F
T
Z
O
N
E

di

dj

Abb. 2
INVASIONSPROFIL

Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung



--
IMakro-Widerstand: I

DresserAtlas

*ES
*LL3
*LL7

DLL
ULSEL

ISF

DIS

IDPH

Electrical Survey
Laterolog 3
Laterolog 7
Dual Laterolog
Ultra Long Spacing
Electrical Log
Induction Spherically
Focused Log
Dual Induction Spherically
Focused Log
Phasor Dual Induction Log

*EL
*LL3
*LL7

DL

IEL

DIFL

Electrical Log
Laterolog 3
Laterolog 7
Dual Laterolog

Induction Electrolog

Dual Induction Focused
Log

'"en
~

* veraltete Systeme

WIDERSTANDS-/LEITFAHIGKEITSMESSUNGEN ~u[[)
Tabelle 1

Niedersachsisches Landesamt fur Bodenforschung

Schlumberger

Makro-Widerstand:

*EL Electrical Log
*LL3 Laterolog 3
*LL7 Laterolog 7
DL Dual Laterolog

IEL Induction Electrolog

DIFL Dual Induction Focused
Log

*ES Electrical Survey
*LL3 Laterolog 3
*LL7 Laterolog 7
DLL Dual Laterolog
ULSEL Ultra Long Spacing

Electrical Log
ISF Induction Spherically

Focused Log
DIS Dual Induction Spherically

Focused Log
IDPH Phasor Dual Induction Log
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* veraltete Systeme

Tabe l l e  1
WIDERSTANDS-/LEITFÄHIGKEITSMESSUNGEN

Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung
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IMikro-Widerstand: I

DresserAtI~s

ML Microlog I IML Minilog
MLL Microlaterolog MLL Microlaterolog
MSFL Micro-Spherically Focused

Log
PL Proximity Log PXL Proximity Log
EPL Electromagnetic Propagation DCLL Dielectric Log (4 7MHz)

I I '"Log DCLH Dielectric Log (200 MHz) U1

'"

IDiPmeter: I

'HOT
~HDT

IF'MST

High Resolution Dipmeter
Stratigraphic High Resolution
Dipmeter
Formation MicroScanner

DIP High Resolution 4-Arm
Diplog

WIDERSTANDS-/LEITFAHIGKEITSMESSUNGEN ~lJ~
Tabelle 2

Niedersachsisches Landesamt fur Bodenforschung

Schlumberger

Mikro-Widerstand:

ML Microlog
MLL Microlaterolog
MSFL Micro-Spherically Focused

Log
PL Proximity Log
EPL Electromagnetic Propagation

Log

ML
MLL

Minilog
Microlaterolog

PXL Proximity Log
DCLL Dielectric Log (47MHz)
DCLH Dielectric Log (200 MHz)

2
5
2

Dipmeter:

DIP High Resolution 4-Arm
Diplog

HDT High Resolution Dipmeter
SHDT Stratigraphie High Resolution

Dipmeter
FMST Formation MicroScanner

WIDERSTANDS-/LEITFÄHIGKEITSMESSUNGEN
Tabelle 2

Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung
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BEVORZUGTES MESSVERFAHREN
KRISTALLIN: niedrige Porositat SEDIMENT: gute Porositat

hoher Widerstand niedriger Widerstand
geringe Wasserflihrung gute Wasserflihrung
niedrige Salinitat hohe Salinitat

Beispiel: 11=1.5%, Beispiel: 11= 20.0 %,
Rmf/Rw= 0.6/0.3 = 2 Rmf/Rw= 0.2/0.05 = 4
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BEVORZUGTES MESSVERFAHREN
KRISTALLIN: niedrige Porosität SEDIMENT: gute Porosität

hoher Widerstand niedriger Widerstand
geringe Wasserführung gute Wasserführung
niedrige Salinität hohe Salinität

Beispiel: 0=1.5%, Beispiel: 0= 20.0 % ,
Rmf/Rw= 0.6/0.3 = 2 Rmf/Rw= 0.2/0.05 = 4
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1m Kristallin wird bei niedriger porositat, hohem Widerstand,
geringer Wasserfiihrung und geringer Salinitat das Laterolog
und im Sediment bei guter Porositat, niedrigem Widerstand,
guter Wassersattigung und hoher Salinitat das Induction Log
bevorzugt. Bei salzgesattigten Bedingungen Filtrat und
Formationswasser haben gleiche Salinitat; das Verhaltnis
Rmf/Rw ist 1 und die Porositat liegt bei 12 % - ware ebenfalls
das Laterolog zu wahlen (z. B. Zechstein, Rotliegend in Nord
deutschland).

2.1 Me~prinzip Dual Laterolog: Schlumberger - Dresser Atlas

Dieses MeBsystem wird von beiden in Deutschland tatigen Ser
vice-Firmen angeboten. Eine nahere Betrachtung ist notwendig,
da die geratebedingten Fehllesungen unterschiedliche Ursachen
haben. Bei Schlumberger ist die Stromriickfiihrung fiir den MeB
und Fokussierstrom des Laterolog Deep (LLD) an Elektrode "B"
auf Ackersohle, die Null Referenz "N" am Kabel, ungefahr 34 m
von der Stromelektrode Ao entfernt. Die Frequenz fiir das
Laterolog Shallow (LLS) betragt 270 Hz (Abb. 4).

Bei Dresser Atlas ist die Stromriickfiihrung "B" fiir MeB- und
Fokussierstrom von LLD am Kabel, die Null Referenz "N" auf
Ackersohle und die LLS Frequenz betragt 128 Hz (Abb. 5).

2.2 Korrekturen und st5reffekte

Es ist notwendig, die Messungen, die mit dem Dual Laterolog
System durchgefiihrt werden, zu korrigieren. Korrekturen fiir
BohrlocheinfluB etc. und fiir spezifische Fehllesungen sind in
Tab. 3 zusammengestellt.

- Korrekturen

Beide Firmen haben in ihrem "Log Interpretation Chartbooks"
Korrekturtabellen fiir BohrlocheinfluB ver5ffentlicht. In der
Ausgabe von 1985 hat Schlumberger erstmalig Korrekturen fiir
Schulterzonen (Squeeze) vorgestellt (Abb. 6). Sie sind auBer
dem bereits im sogenannten SHOLAT (Shoulder bed correction
Laterolog)-Computerprogramm integriert, das ein Teil der
GLOBAL Interpretationsprogrammkette ist.

Beide Laterologmessungen (LLD und LLS) werden einer getrennten
Korrektur unterzogen. Als Beispiel ist eine Messung iiber den
Hauptdolomit des zechsteins wiedergegeben. Der Wider stand re
duziert sich urn ca. 40 - 45 % im Hauptdolomit und erh5ht sich
urn 30 - 35 % im Anhydrit fiir das LLD (Abb. 7). Das LLS weist
im Hauptdolomit keine Abweichungen auf und zeigt eine Erh5hung
um 15 % im Anhydrit (Abb. 8).
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Im Kristallin wird bei niedriger Porosität, hohem Widerstand,
geringer Wasserführung und geringer Salinität das Laterolog
und im Sediment bei guter Porosität, niedrigem Widerstand,
guter Wassersättigung und hoher Salinität das Induction Log
bevorzugt. Bei salzgesättigten Bedingungen - Filtrat und
Formationswasser haben gleiche Salinität; das Verhältnis
Rmf/Rw ist 1 und die Porosität liegt bei 12 % - wäre ebenfalls
das Laterolog zu wählen (z. B. Zechstein, Rotliegend in Nord-
deutschland).

2.1 Meßprinzip Dual Laterolog: Schlumberger - Dresser Atlas

Dieses Meßsystem wird von beiden in Deutschland tätigen Ser-
vice-Firmen angeboten. Eine nähere Betrachtung ist notwendig,
da die gerätebedingten Fehllesungen unterschiedliche Ursachen
haben. Bei Schlumberger ist die Stromrückführung für den Meß-
und Fokussierstrom des Laterolog Deep (LLD) an Elektrode "B"
auf Ackersohle, die Null Referenz "N" am Kabel, ungefähr 34 m
von der Stromelektrode Ao entfernt. Die Frequenz für das
Laterolog Shallow (LLS) beträgt 270 Hz (Abb. 4).

Bei Dresser Atlas ist die Stromrückführung "B" für Meß- und
Fokussierstrom von LLD am Kabel, die Null Referenz "N" auf
Ackersohle und die LLS Frequenz beträgt 128 Hz (Abb. 5).

2.2 Korrekturen und Störeffekte

Es ist notwendig, die Messungen, die mit dem Dual Laterolog-
System durchgeführt werden, zu korrigieren. Korrekturen für
Bohrlocheinfluß etc. und für spezifische Fehllesungen sind in
Tab. 3 zusammengestellt.

- Korrekturen

Beide Firmen haben in ihrem "Log Interpretation Chartbooks"
Korrekturtabellen für Bohrlocheinfluß veröffentlicht. In der
Ausgabe von 1985 hat Schlumberger erstmalig Korrekturen für
Schulterzonen (Squeeze) vorgestellt (Abb. 6). Sie sind außer-
dem bereits im sogenannten SHOLAT (Shoulder bed correction
Laterolog)-Computerprogramm integriert, das ein Teil der
GLOBAL Interpretationsprogrammkette ist.

Beide Laterologmessungen (LLD und LLS) werden einer getrennten
Korrektur unterzogen. Als Beispiel ist eine Messung über den
Hauptdolomit des Zechsteins wiedergegeben. Der Widerstand re-
duziert sich um ca. 40 - 45 % im Hauptdolomit und erhöht sich
um 30 - 35 % im Anhydrit für das LLD (Abb. 7). Das LLS weist
im Hauptdolomit keine Abweichungen auf und zeigt eine Erhöhung
um 15 % im Anhydrit (Abb. 8).
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Frequenz 128 Hz
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Fokussierstrom 4 - 5

Meßabstand 24"
Null Referenz 'N' auf Ackersohle
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I KORREKTUREN:I

BOHRLOCHEINFLUSS (Tabellen flir LLD,LLS,
Schlumberger, Dresser)

SCHULTERZONEN (Tabellen flir LLD,LLS,
Schlurnberger)

ISTOREFFEKTE : I

DELAWARE EFFEKT (gelost)

GRONINGEN EFFEKT (ungelost)

DUAL LATEROLOG BEEINFLUSSUNG ~v[]3
Tabelle 3
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KORREKTUREN:

BOHRLOCHEINFLUSS (Tabellen für LLD,LLS,
Schlumberger, Dresser)

SCHULTERZONEN (Tabellen für LLD,LLS,
Schlumberger )

STÖREFFEKTE:

DELAWARE EFFEKT (gelöst)

GRONINGEN EFFEKT (ungelöst)

DUAL LATEROLOG BEEINFLUSSUNG KSTT®
Tabelle 3
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SCHULTERZONEN KORREKTUR (SQUEEZE)
Keine Invasion, "semi-infinite" Schulterzone,

8" Bohrloch
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SCHULTERZONEN KORREKTUR (SQUEEZE)
Keine Invasion, "semi-infinite” Schulterzone,

8” Bohrloch
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LLS SCHULTERZONEN KORREKTUR (SQUEEZE)
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Dresser teilte mit, da~ Korrekturtabellen in Vorbereitung
sind. Wie das Beispiel aus der Evapor itser ie des Zechsteins
zeigt, ist die Beeinflussung durch die Schulterzonen bemer
kenswert und erfordert entsprechende Korrekturen. Bei noch
gro~erem Widerstandskontrast im Kristallin sind sie unab
dingbar.

- Storeffekte

Als geologisch-geratebedingte Storeffekte sind das "Delaware-"
und "Groningen-problem" bekannt geworden. Beide Effekte treten
auf, wenn ungefahr gleiche geologische Verhaltnisse vorliegen:
Ein Bereich mit niedrigem Widerstand - z. B. Sandstein -, wird
von einer mlichtigen Zone hohen Widerstandes - z. B. Anhydrit
oder Salz - Gberlagert. Diese Widerstandsbarriere im Hangenden
zwingt den Me~- und Fokussierstrom, durch die gutleitende SpG
lung der Bohrung zu flie~en.

Der Delaware-Effekt trat besonders bei der LL-7-Messung auf
und verursachte eine zu hohe Widerstandsmessung Gber 25 m
unter der hochohmigen Zone, wenn StromrGckfGhrungs- ("B") und
Null Referenz ("N") im Me~system in der Bohrung installiert
waren. Dieser Effekt wurde durch die Verlegung einer der bei
den Elektroden beseitigt - Schlumberger "B" und Dresser "N" an
Ackersohle (Abb. 9 - Schlumberger).

Nach der EinfGhrung des Dual Laterolog Gerlites beobachtete man
im Gasfeld Groningen erstmalig ebenfalls eine zu hohe Wider
standslesung am Laterolog Deep (LLD) unterhalb einer mlichtigen
Zone hohen Widerstandes. Da dieses Me~gerlit nur die Null Refe
renz Elektrode "N" im Bohrloch hat, war ein neues Problem 
der "Groningen-Effekt" - aufgetreten (Abb. 10). Er wird noch
verstarkt, wenn, wie im Feld Gblich, eine verrohrung bis nahe
der Basis des Basalanhydrites eingebaut ist. Die Fehllesungen
des LLD beginnen meist 34 m unterhalb der schichtgrenze Anhy
drit - Sand oder Tonstein -, konnen sich aber Gber wesentlich
llingere Intervalle zeigen, wenn geringmlichtige Zonen hohen
Widerstandes zwischengelagert sind. storungen auf 120 m Lange
sind beobachtet worden. Beide Service-Firmen haben die Proble
matik dieses Fehlverhaltens des Me~systems erkannt und versu
chen durch neue Konzepte und verlinderte Elektrodenanordnung
eine Losung zu finden.

Schlumberger versuchte bereits 1982, die Null Referenz "N" an
eine Elektrode 9,04 M unterhalb der Stromelektrode Ao an eine
Verllingerung der Sonde zu bringen (Abb. 11). Die Vergleichs
messungen mit der Standard Sonde zeigten eine 9,0 m-Abweichung
an Schichtgrenzen mit Widerstandswechsel (Abb. 12). Dieser weg
wurde als nicht befriedigend verworfen.
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Dresser teilte mit, daß Korrekturtabellen in Vorbereitung
sind. Wie das Beispiel aus der Evapor itserie des Zechsteins
zeigt, ist die Beeinflussung durch die Schulterzonen bemer-
kenswert und erfordert entsprechende Korrekturen. Bei noch
größerem Widerstandskontrast im Kristallin sind sie unab-
dingbar.

- Störeffekte

Als geologisch-gerätebedingte Störeffekte sind das "Delaware-"
und "Groningen-Problem" bekannt geworden. Beide Effekte treten
auf, wenn ungefähr gleiche geologische Verhältnisse vorliegen:
Ein Bereich mit niedrigem Widerstand - z. B. Sandstein -,  wird
von einer mächtigen Zone hohen Widerstandes - z. B. Anhydrit
oder Salz - überlagert. Diese Widerstandsbarriere im Hangenden
zwingt den Meß- und Fokussierstrom, durch die gutleitende Spü-
lung der Bohrung zu fließen.

Der Delaware-Effekt trat besonders bei der LL-7-Messung auf
und verursachte eine zu hohe Widerstandsmessung über 25 m
unter der hochohmigen Zone, wenn Stromrückf ührungs- ("B") und
Null Referenz ( nN") im Meßsystem in der Bohrung installiert
waren. Dieser Effekt wurde durch die Verlegung einer der bei-
den Elektroden beseitigt - Schlumberger "Bn und Dresser "N" an
Ackersohle (Abb. 9 - Schlumberger).

Nach der Einführung des Dual Laterolog Gerätes beobachtete man
im Gasfeld Groningen erstmalig ebenfalls eine zu hohe Wider-
standslesung am Laterolog Deep (LLD) unterhalb einer mächtigen
Zone hohen Widerstandes. Da dieses Meßgerät nur die Null Refe-
renz Elektrode "N" im Bohrloch hat, war ein neues Problem -
der "Groningen-Effekt" - aufgetreten (Abb. 10). Er wird noch
verstärkt, wenn, wie im Feld üblich, eine Verrohrung bis nahe
der Basis des Basalanhydrites eingebaut ist. Die Fehllesungen
des LLD beginnen meist 34 m unterhalb der Schichtgrenze Anhy-
drit - Sand oder Tonstein -, können sich aber über wesentlich
längere Intervalle zeigen, wenn geringmächtige Zonen hohen
Widerstandes zwischengelagert sind. Störungen auf 120 m Länge
sind beobachtet worden. Beide Service-Firmen haben die Proble-
matik dieses Fehlverhaltens des Meßsystems erkannt und versu-
chen durch neue Konzepte und veränderte Elektrodenanordnung
eine Lösung zu finden.

Schlumberger versuchte bereits 1982, die Null Referenz "N" an
eine Elektrode 9,04 M unterhalb der Stromelektrode Ao an eine
Verlängerung der Sonde zu bringen (Abb. 11). Die Vergleichs-
messungen mit der Standard Sonde zeigten eine 9,0 m-Abweichung
an Schichtgrenzen mit Widerstandswechsel (Abb. 12). Dieser Weg
wurde als nicht befriedigend verworfen.
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Abb. 9
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LÖSUNGURSACHE

DELAWARE EFFEKT
Abb. 9
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I ACKERSOHLE

JIi))'

NIEDRIGER
WIDERSTAND

GRONINGEN EFFEKT
Abb. 10
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GRONINGEN EFFEKT
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Heute bietet Schlumberger ein System mit zwei Null Referenzen
an: Standard am Kabel und Anti-Groningen an Bridle Elektrode
VI (Abb. 11). Dadurch ergibt sich ein Unterschied in der Ent
fernung von der Stromelektrode Ao urn 8,0 m. Dieser L§ngenun
terschied verzogert den Einsatz der Fehllesung beim Anti
Groningen System und erlaubt dadurch eine Fehlerabsch§tzung.

Dresser stellte Anfang 1987 ein Anti-Groningen system vor (Re
ferenz 2). Die stromruckfl1hrungselektrode nBn wurde an eine
Sondenverl§ngerung 5,0 m unterhalb der letzten Fokussierelek
trode gelegt (Abb. 13). Erste Messungen zeigen eine starke
Widerstandsreduzierung sowohl in Zonen hohen, wie auch nied
rigen Widerstandes. Au~erdem wurde eine unsymetrische An
sprache beobachtet.

Kein bisher angebotenes Konzept hat eine brauchbare Losung fur
den nGroningen-Effekt n gebracht. Die Forderung an die Service
Industrie, Verbesserungen zu suchen, besteht weiter.

2.3 Option: Hohe Widerstande

Im Kristallin sind die gemessenen Widerstande wesentlich
hoher, als in den meisten Sedimentgesteinen. Die bisher ver
wende ten Dual Laterolog Ausrustungen zeigten bei ungef§hr
60.000 Ohm m einen sattigungswert. In Sedimenten haben Messun
gen von hoheren Widerstanden ke ine geolog ische Relevanz und
wurden deshalb nicht weiterentwickelt. Die Explorationstatig
keit in kristallinen Gesteinen verfolgt andere Ziele. Sie
erfordern genaue Widerstandsangaben auch in Zonen mit sehr
hohem Widerstand.

Schlumberger hat diese Notwendigkei t aufgegr iffen und bietet
eine Option: nHohe widerst§nde n fur das Dual Laterolog an. Sie
gibt eine quantitative Aussage bis Werte urn 200.000 und quali
tative bis 1.000.000 ohm m. Das Beispiel auf Abb. 14 stammt
aus einer Bohrung im Kristallin und zeigt die Lesungen l1ber
den Sattigungswert der standard Dual Laterolog.

3 Bestimmung der Kluftweite

Das Hauptaugenmerk der Bohrlochme~technik galt bisher der Er
kennung von Einzelkll1ften oder Kluftbereichen. Nur l1ber die
integrierte Betrachtung aller zur Verfiigung stehenden Me~

systeme war eine einigerma~en sichere Aussage moglich. Die
Entwicklung des Borehole Televiewers (BHTV) und des Formation
MicroScanner Ger1l.tes (FMST) hat dies grundlegend ver§ndert.
Mit diesen beiden Me~ger1l.ten, erganzend eingesetzt, konnen
heute offene und verheilte Kliifte klar erkannt werden. Wie
gro~ nun die Porosit§t ist, die durch Kliifte erzeugt wird,
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Heute bietet Schlumberger ein System mit zwei Null Referenzen
an: Standard am Kabel und Anti-Groningen an Bridle Elektrode
VI (Abb. 11). Dadurch ergibt sich ein Unterschied in der Ent-
fernung von der Stromelektrode Ao um 8,0 m. Dieser Längenun-
terschied verzögert den Einsatz der Fehllesung beim Anti-
Groningen System und erlaubt dadurch eine Fehlerabschätzung.

Dresser stellte Anfang 1987 ein Anti-Groningen System vor (Re-
ferenz 2). Die Stromrückführungselektrode "B" wurde an eine
Sondenverlängerung 5,0 m unterhalb der letzten Fokussierelek-
trode gelegt (Abb. 13). Erste Messungen zeigen eine starke
Widerstandsreduzierung sowohl in Zonen hohen, wie auch nied-
rigen Widerstandes. Außerdem wurde eine unsymetr ische An-
sprache beobachtet.

Kein bisher angebotenes Konzept hat eine brauchbare Lösung für
den "Groningen-Effekt” gebracht. Die Forderung an die Service-
Industrie, Verbesserungen zu suchen, besteht weiter.

2.3 Option: Hohe widerstände

Im Kristallin sind die gemessenen Widerstände wesentlich
höher, als in den meisten Sedimentgesteinen. Die bisher ver-
wendeten Dual Laterolog Ausrüstungen zeigten bei ungefähr
60.000 Ohm m einen Sättigungswert. In Sedimenten haben Messun-
gen von höheren Widerständen keine geologische Relevanz und
wurden deshalb nicht weiterentwickelt. Die Explorationstätig-
keit in kristallinen Gesteinen verfolgt andere Ziele. Sie
erfordern genaue Widerstandsangaben auch in Zonen mit sehr
hohem Widerstand.

Schlumberger hat diese Notwendigkeit aufgegriffen und bietet
eine Option: "Hohe Widerstände" für das Dual Laterolog an. Sie
gibt eine quantitative Aussage bis Werte um 200.000 und quali-
tative bis 1.000.000 Ohm m. Das Beispiel auf Abb. 14 stammt
aus einer Bohrung im Kristallin und zeigt die Lesungen Ober
den Sättigungswert der Standard Dual Laterolog.

3 Bestimmung der Kluftweite

Das Hauptaugenmerk der Bohrlochmeßtechnik galt bisher der Er-
kennung von Einzelklüften oder Kluftbereichen. Nur über die
integrierte Betrachtung aller zur Verfügung stehenden Meß-
systeme war eine einigermaßen sichere Aussage möglich. Die
Entwicklung des Borehole Televiewers (BHTV) und des Formation
MicroScanner Gerätes (FMST) hat dies grundlegend verändert.
Mit diesen beiden Meßgeräten, ergänzend eingesetzt, können
heute offene und verheilte Klüfte klar erkannt werden. Wie
groß nun die Porosität ist, die durch Klüfte erzeugt wird,
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OPTION: HOHE WIDERSTANDE
Beispiel: KRISTALLIN
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OPTION: HOHE WIDERSTANDE
Beispiel: KRISTALLIN

Meßbereich erweitert :
quantitativ bis 200.000 Ohm m
qualitativ bis 1.000.000 Ohm m
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bleibt ungewi~, solange keine Aussage Ober die Kluftweite ge
geben werden kann. Die ersten Versuche hierOber eine Antwort
zu geben, stammen aus einer -Computersimulation mit Annahmen
wie sie in Abb. 15 gegeben sind. Die Tatsache, da~ die beiden
Lesungen des Dual Laterologs - LLD und LLS - aufgrund der un
terschiedlichen Eindringtiefen voneinander abweichende Wider
stande messen, kann genutzt werden, urn eine Abschatzung der
Kluftweite durchzufOhren.

Abb. 16 zeigt das empirisch ermittelte lineare Verhalten
zwischen Leitfahigkeit und Kluftoffnung bei konstantem Block
und SpOlungswiderstand fOr vertikale KIOfte, wie auch die bei
den Widerstandskurven fOr LLD und LLS im Verhaltnis Widerstand
gegen Produkt aus Kluftweite und spOlungsleitfahigkeit. Unter
Verwendung der "Quick-Look"- Interpretationsmethode des Dual
Laterologs (Referenzen 4 und 5) ergibt sich fOr das Beispiel
der durch eine Borehole Televiewer und Formation MicroScanner
Messung belegten Doppelkluft eine Gesamtweite von 4 mm (Abb.
17 und Abb. 18 - Overlays). Die Dual Laterolog Messung ist fOr
Bohrlocheinflu~ und Schulter zone korrigiert. Die SpOlungsleit
fahigkeit ist in diesem Beispiel sehr hochohmig.

FOr eine porositatsaussage mu~ diese Erkenntnis auf das unter
suchte Intervall umgesetzt werden. Produkt ionsteste, die auf
diese Zone durchgefOhrt worden waren, zeigen, da~ diese ermit
telte Kluftweite durchaus realistisch ist.

4 SchluAfolgerung

Das Dual Laterolog Me~prinzip ist am besten geeignett hohe
widerstande zu messen. Die Fehllesungen, die durch den
"Groningen-Effekt" hervorgerufen werden, mOssen berOcksichtigt
werden. Die Service-Industrie mu~ sich weiter bemOhen, einen
brauchbaren Weg zu finden, urn diesem Fehler wirkungsvoll zu
begegnen. Die Option, extrem hohe Widerstande messen zu
konnen, ist fOr Messungen im Kristallin unbedingt notwendig.

Die Bestimmung der Kluftweite mit Hilfe des Dual Laterologs
eroffnet erstmalig eine Aussage fiber mogliche Kluftporositat.
Diese Methode mu~ weiter erprobt und verfeinert werden.
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bleibt ungewiß/ solange keine Aussage über die Kluftweite ge-
geben werden kann. Die ersten Versuche hierüber eine Antwort
zu geben» stammen aus einer Computersimulation mit Annahmen
wie sie in Abb. 15 gegeben sind. Die Tatsache/ daß die beiden
Lesungen des Dual Laterologs - LLD und LLS - aufgrund der un-
terschiedlichen Eindringtiefen voneinander abweichende Wider-
stände messen/ kann genutzt werden/ um eine Abschätzung der
Kluftweite durchzuführen.

Abb. 16 zeigt das empirisch ermittelte lineare Verhalten
zwischen Leitfähigkeit und Kluftöffnung bei konstantem Block-
und Spülungswiderstand für vertikale Klüfte/ wie auch die bei-
den Widerstandskurven für LLD und LLS im Verhältnis Widerstand
gegen Produkt aus Kluftweite und Spülungsleitfähigkeit. Unter
Verwendung der "Quick-Look"- Interpretationsmethode des Dual
Laterologs (Referenzen 4 und 5) ergibt sich für das Beispiel
der durch eine Borehole Televiewer und Formation MicroScanner
Messung belegten Doppelkluft eine Gesamtweite von 4 mm (Abb.
17 und Abb. 18 - Overlays). Die Dual Laterolog Messung ist für
Bohrlocheinfluß und Schulterzone korrigiert. Die Spülungsleit-
fähigkeit ist in diesem Beispiel sehr hochohmig.

Für eine Porositätsaussage muß diese Erkenntnis auf das unter-
suchte Intervall umgesetzt werden. Produktionsteste/ die auf
diese Zone durchgeführt worden waren/ zeigen/ daß diese ermit-
telte Kluftweite durchaus realistisch ist.

4 Schlußfolgerung

Das Dual Laterolog Meßprinzip ist am besten geeignet/ hohe
Widerstände zu messen. Die Fehllesungen/ die durch den
"Groningen-Effekt" hervorgerufen werden/ müssen berücksichtigt
werden. Die Service-Industrie muß sich weiter bemühen/ einen
brauchbaren Weg zu finden/ um diesem Fehler wirkungsvoll zu
begegnen. Die Option/ extrem hohe Widerstände messen zu
können/ ist für Messungen im Kristallin unbedingt notwendig.

Die Bestimmung der Kluftweite mit Hilfe des Dual Laterologs
eröffnet erstmalig eine Aussage über mögliche Kluftporosität.
Diese Methode muß weiter erprobt und verfeinert werden.
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R = 1.0 ohm.m

DARSTELLUNG FUR EIN GERAT IN EINEN
'FINITE ELEMENT' MODELL

(ohne Skala)

BESTIMMUNG DER KLUFTWEITE ~Lrl~)
Abb. 15

Niedersiichsisches Landesaml fur Bodenforschung

270

SCHEMA FÜR GEKLÜFTETES GESTEIN

BOHRLOCH
R m : 0.  1 ohm.m

GEKLÜFTETER BLOCK
R&= 10000 ohm.m

R = 1.0 ohm.m

DARSTELLUNG FÜR EIN GERÄT IN EINEN
'FINITE ELEMENT' MODELL

(ohne Skala)

BESTIMMUNG DER KLUFTWEITE
Abb . 1 5

Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung



- 271 -

Vertical Fractures

. ,............................. . .

. ....... ..-..-.. ........•......... .. .

5 r;::==============:::;-....,....-....,....--;-----:----,
infinite invasion
block resistivity = 10000 ohm.m

.. mud resistivity = 0.1 ohm.m

>
I-
> 2 .

t>
::>
oz
o
u

~
B 4
E
E

£ 3 .

O...~-;---i--....;.---;--.,..,--;',-"""",""""-';'---,--I,
o 100 200 300 400 500 600 700 BOO 900 1000

FRACTURE APERTURE in microns

Leitfahigkeitsunterschied ist proportinal
der Kluftweite (bei konstantem Block- und
Splilungswiderstand) .

: : : : :::

E
E
~
o
£
>
!::::
>
l
(/)

(/)
w
a:::

2000or-"""-:-:::-:::T--:-;:==r:=:===::=::r:=::;'l
: : : : : : :: : I block resistivity - 10000 ohm.m I

l--- : : : : : : ::

Verhaltnis zwischen Widerstand und
Kluftweite (E) x Splilungsleitfahigkeit (em)
in vertikalen Klliften.

BESTIMMUNG DER KLUFTWEITE ~u~
Abb. 16

Niedersachsisches Landesaml fOr Bodenforschung

271

infinite invasion
block resistivity = 10000  ohm.m
mud resistivit  y = 0.1 ohm.m ____  :

: : : : : :

Vertical FracturesC
O

N
D

U
C

TI
VI

TY
 

in
 m

m
h

o
/m

100 200 300  400  500  600 700 800  900 1000
FRACTURE APERTURE in  microns

Leitfähigkeitsunterschied ist proportinal
der Kluftweite (bei konstantem Block- und
Spülungswiderstand).

Legend
o LLD

□ LLS

• LLD trend

• LLS trend
200-,

10

10000

R
ES

IS
TI

VI
TY

 i
n

 o
hm

.m

1000

100 1000 10000 0

APERTURE ♦ MUD CONDUCTIVITY (micron.mho/m)

Verhältnis zwischen Widerstand und
Kluftweite (<£) x Spülungsleitfähigkeit (Cm)
in vertikalen Klüften.

BESTIMMUNG DER KLUFTWEITE
Abb. 1 6

Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung



Teufef-~ J.1-e.152.rr .:. _ _ _ _ __ _ BHTV FMST
1/40 2.0 (Ohm m) 2000

LLD korr.
2.0 (Ohm m) 2000 N S N Pad 3 Pad 4

~~~~~~~:.. <. i I
:",. -'l~.. .." I

. . :-=- ': ~~;:--\r--' ~···i;·~!.·~ :! ~
Belsplel: .g{~';;>'7-~ .' I

Rm=O • 018 OhInm./BHT ''''ef1~'';; I' :-- ~Cm=1/Rm= 55 mho m "_ ' - ~~ '. ~
G xCM=22000 mic .mho m , .........., ~,_ ~ Ir '';'.

. H+t++ttt----t:r(~H+tt--+-t-1-++ttit- :~~ ~I ~'t
E = 4.0 mm ............ .-"":'_. ':'.-c...<~ ;!. . .1

-~~~ -* .-, ;. :

t\ .·~Sji'>. ~L
'-t'- -.:.~-:;-' , , .'~~'

~~ -~.----. . ]~

1-+-++1-++++-f-++H++++-f--t.I.lrj~'Htt--lIl~ :;~~ : ~~~~ J : I~ -].
v - .&, ..~

I u.. ,-,.....' ~i!!:.- ·.n , . .' ~ ,...
: -~='" -~', .:~ ,- .;..:'- =-=-=-=- ...:....:. ~ ~

2630 f-++++++f+-+-+--+m-H++-++++t+ttt--l~AEIiii~:-_. "j
'-F . ~-~~; .

" . l ~;~
I- ..,.,

.i;;;;;

BESTIMMUNG DER KLUFTWEITE ~Lrl~)
Abb. 17

N iedersachsisches Landesamt fOr Bodenforschung

'"-.J

'"

Teufe ________LLS korrr _________ BHTV
1/40 (Ohm m) 2000

_______LLD korr.___________
2.0 (Ohm m) 2000 N S N

FMST

3 Pad 4

Rm=0.018  Ohmm/BHT
Cm=1/Rm= 55  mho m
SxCM=22000  mic .mho

8 = 4 .0  mm

BESTIMMUNG DER KLUFTWEITE

Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung



.. '1 :: "] ~: ~ 1.... ·13000] ::::: :f ::: i :.:. : i : ,. : ,.. ';', ~r

,0000~JJI!I ]"·:JJ.:nnL J..]..[1 ~ L..L~. :; .

'"-.J
W

\
\\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
,\

Legend
LlD-_.
LlS

100001000100
R inohmm

;0

100 :::;::Li:~·:~~;' ::::::E::f.:~ii:~ . ; .;.;., ::::::i:::f.ji~:~1~i::::::
"'-:-"~'I':':~~' ...... , ••• ":' .•:.:.:.: • • ••••• , •••••. ~ ••• ":' •.~.:.:.::~•••••••

:::r:ru:rg. ::::::~:::1::!I~:~ l·:::::.::··~::ct:1:t~i ::::::!:::1::t~:~:~~~.
... ~.. ~..;.~.~.;~ i ~ ~..;.;.~ ~ ; : ~..i·P·;~ i ~ ~..;.i.~i~

: : :: ;:; ::: ::: : ::, :: ::: ::: :: :::."-:"': ':.:.: ~-: :'.. ":'. -:":': ': :- :' . -=-.': .. :': :-:' : ":".':.:.:': :-:': : :: ::: ::: ::: : ::: :. ::: ::: :: :::

10 di':'il1 ~~~~~~:d+:'H:~~::~bi+:~:i'~. ':~':::~\J+::\1\rf<
,[II·!i·····.··.11·!·tlll '1•·......';·!·\I
2

-§.
o

1
°e
s
J
•co
Iii
a.
t>

DUAL LATEROLOG QUICKLOOK OVERLAY ~LF[]3
Abb. 18

Niedersachsisches Landesamt fUr Bodenforschung

30000

10000:

1000:

100:

10

1 ............................................................................... . . i i - r -
2 10 100 1000 10000

R in ohnrum

ep
si

lo
n 
♦ 

C m
!n

 m
ic

ro
ru

m
ho

/m

273

DUAL LATEROLOG QUICKLOOK OVERLAY
CGTH
Abb . 1 8

Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung


	KTB-87-2-Deckblatt
	KTB-87-2-1
	KTB-87-2-2

